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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA UPLC/HPIC/HRMS 
PER LA SCS2 DELL’IZSVe, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “PNRR PNC VENETO 
- PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" degli Enti del 
Sistema SNPS-SNPA e all’interno del Sistema Regionale Prevenzione Salute da rischi 
ambientali e climatici (SRPS).”, CUP: I83C22000640005 - CIG: A03F638686 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale del 
contratto di appalto indicato in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA  

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza: 

Elemento/Parametro Requisito minimo 

Cromatografo Liquido (UPLC) 

Degasatore a membrana per la gestione di almeno 4 linee 
indipendenti 

Disponibile nella strumentazione fornita 

2 Pompe per miscelazione binaria in alta pressione in grado 
di prelevare da almeno 4 linee indipendenti 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Pompa: range di flusso gestibile 
Valore minimo ≤ 0,001 ml/min 

Valore massimo ≥ 2 ml/min 

Pompa: massima pressione di utilizzo ≥ 1000 bar 

Pompa: accuratezza del flusso (espressa in valore assoluto) ≤ 1 % 

Pompa: precisione del flusso ≤ 0,075 % RSD 

Pompa: gradiente - accuratezza della composizione 
(espressa in valore assoluto) 

≤ 0,5 % 

Pompa: gradiente - precisione della composizione ≤ 0,2 %RSD 

Sistema di inertizzazione: impiego di materiali atti a ridurre 
interazioni aspecifiche con analiti polari o biomolecole e 
migliorare la risoluzione dei picchi cromatografici 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Autocampionatore: n° posizioni vial da 2 ml ≥ 90 
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Autocampionatore: volume minimo di iniezione ≤ 1 µl 

Autocampionatore: precisione del volume iniettato  

(Vinj: 2 ÷ 10 µl) 
≤ 0,5 % RSD 

Autocampionatore: range temperatura termostatazione 
campioni 

Valore minimo ≤ 4 °C 

Valore massimo ≥ 40 °C 

Autocampionatore: carryover ≤ 0,005 % 

Alloggiamento x colonne: possibilità di alloggiare, 
termostatare e gestire (con valvola di switching integrata) 
almeno 2 colonne di lunghezza 15 cm con precolonna 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Valvola di switch per cambio colonna integrata e gestibile da 
software strumentale 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Termostato per colonne: Range di temperatura 
termostatazione colonne 

Valore minimo ≤ 20 °C 

Valore massimo ≥ 80 °C 

Spettrometro di massa tipo Q-TOF o Q-Orbitrap 

Sorgenti da fornire: ESI in grado di garantire uno spray 
efficiente per flussi da 10 µl/min a flussi di 1000 µl/min 
anche costituita da una componente acquosa pari al 100% 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Possibilità di operare in modalità di ionizzazione positiva e 
negativa anche contemporanea con switch di polarità; 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Analizzatore di massa che consenta l’analisi in modalità MS 
e MSMS, con esperimenti concatenati/simultanei 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Il sistema deve consentire la ottimizzazione delle condizioni 
sperimentali mediante iniezione diretta 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Accuratezza di massa migliore in modalità di calibrazione 
interna  

< 2 ppm 

Massima risoluzione raggiungibile dell’analizzatore di massa 
(FWHM)  

≥ 75.000 

Velocità massima di acquisizione in modalità MS @ almeno 
15.000 di risoluzione (FWHM) 

≥ 20 Hz 

Range di massa minimo 
Valore minimo ≤ 40 m/z  

Valore massimo ≥ 3000 m/z 

PC e software 

2 sistemi hardware di ultima generazione: capacità di 
memoria hard disk stato solido ≥ 1Tb, ram ≥ 32 Gb e cpu di 
adeguata potenza, dotati di doppia scheda di rete. Un PC 
sarà destinato ad impostazione/acquisizione dati e un PC 
per elaborazioni complesse di dati anche in ambito omico, 
corredati di rispettive tastiere e mouse 

Disponibili nella strumentazione fornita 
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2 Monitor da almeno 24", 2 tastiere e 2 mouse Disponibile nella strumentazione fornita 

Sistema operativo Windows 10 LTSB o LTSC o successivo 
purché compatibile con rete di dominio aziendale e relativo 
accesso con utente di dominio 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Software di gestione strumentale: unico per il controllo 
completo del cromatografo liquido e dello spettrometro di 
massa in tutte le loro funzioni compresa la calibrazione 
dello spettrometro, ed elaborazioni quali quantitativi dei 
dati acquisiti e in grado di esportare i dati prodotti in 
formato EXCEL, o simili, per successive elaborazioni 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Software per identificazione di sostanze sconosciute, basato 
sulle regole comunemente applicate per il riconoscimento 
della formula bruta (rapporti isotopici, doppi legami..) e con 
database di formule teoriche con stima dell’errore di 
accuratezza rispetto al dato teorico. Possibilità di includere 
informazioni anche mediante spettri MSMS. Accesso a 
database 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Software per studi di tipo metabolomico (statistica applicata 
ai dati cromatografici e di spettri di massa), disponibile con 
analisi dei RT e degli spettri mediante confronti tra 
popolazioni di dati e analisi multivariata guidata; 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Software per studi di tipo proteomico, disponibile con analisi 
del pattern di frammentazione per l’identificazione di 
peptidi e proteine, in grado di effettuare anche analisi 
quantitativa comparativa anche mediante impiego di tags. 

Disponibile nella strumentazione fornita 

Forniture aggiuntive 
 

Colonna e precolonna per analisi pesticidi polari 
Disponibile nella strumentazione fornita 

Banco mobile per sistema LC/MSMS con coibentazione 
antirumore e dissipazione calore nell’ alloggiamento 
rotative e dimensioni indicative 190 cm x 85 cm 

Disponibile con la strumentazione fornita 

 

Ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, 
brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni 
della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del 
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle 
seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

1) con riferimento al servizio di consegna e posizionamento presso la Struttura Complessa Chimica SCS2 al 
Primo Piano dell’Edificio “F” della Sede Centrale dell’Istituto in Viale dell’Università 10 Legnaro (PD), il 
termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 60 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo 
buono d’ordine; la data e l’ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il referente Dott. 
Giancarlo Biancotto (tel. 049/8084340 - email: gbiancotto@izsvenezie.it); la consegna al piano ed il 
posizionamento dovranno essere precedute da un sopralluogo preventivo da parte del personale 
dell’aggiudicatario da concordarsi con il referente già citato. 

mailto:gbiancotto@izsvenezie.it
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2) con riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo, il termine 
massimo per la sua effettuazione è di n. 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla consegna, ferma 
restando la facoltà del laboratorio di posticipare tale attività per questioni organizzative.  

Ai fini della Verifica di Conformità (“Collaudo”), l’attrezzatura sarà sottoposta da parte della ditta 
aggiudicataria alla verifica pratica dei seguenti parametri:  

- Conformità ai requisiti minimi di performance definiti nel capitolato di gara e dai protocolli di 
installazione della ditta costruttrice per il modello fornito 

Il mancato rispetto dei valori di performance dichiarati in sede di gara, potrà comportare l’emissione 
di un “Verbale di Collaudo negativo” e costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. 

La data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il referente, Dott. Giancarlo 
Biancotto (tel. 049/8084340 - email: gbiancotto@izsvenezie.it). 

 
3) con riferimento al servizio di formazione al personale utilizzatore, lo stesso dovrà avere una durata pari ad 

almeno 24 ore complessive suddivise su tre o più incontri e dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla 
data del collaudo, ferma restando la facoltà del laboratorio di posticipare tale attività per questioni 
organizzative.  

4) con riferimento alla garanzia post vendita full risk, la stessa dovrà avere una durata minima di n. 12 mesi 
decorrenti dal collaudo. Tale garanzia dovrà avere validità per ogni parte e componente del bene e per un 
numero illimitato d’interventi ed essere comprensiva della fornitura di parti di ricambio e dei materiali oggetto 
di malfunzionamento e/o di usura e/o consumabili; il termine massimo di intervento accettato è pari a 48 ore 
dalla chiamata, festivi esclusi; il ripristino delle funzionalità dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Il 
primo contatto per l’esecuzione della diagnostica sul malfunzionamento, potrà anche essere effettuato da 
remoto con assistenza telefonica. In caso di non risoluzione del problema, la ditta è tenuta ad inviare sul 
posto il proprio personale tecnico entro le 48 ore dall’ultimo contatto telefonico o dal ricevimento delle 
componenti da parte del laboratorio che richiedessero la sostituzione. Il servizio dovrà essere espletato 
conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 120/1992 applicabili al servizio in parola e alle ulteriori 
norme vigenti in materia, tra cui, in particolare, la normativa vigente in tema di sicurezza delle apparecchiature 
da laboratorio, nonché nel rispetto delle norme armonizzate di buona tecnica e delle eventuali procedure 
elaborate secondo i dettami delle leggi vigenti - DPR n. 459/1996, D. Lgs. 81/2008 e ulteriori normative 
applicabili. Gli eventuali pezzi di ricambio, la cui fornitura e sostituzione siano comprese nel contratto, 
dovranno essere nuovi di fabbrica e originali. In ogni caso dovrà essere prevista almeno n. 1 intervento di 
manutenzione programmata all’anno. 

5) estensioni di garanzia e successivi contratti di assistenza, dovranno assicurare le condizioni di intervento 
precisate al punto precedente e prevedere una visita di manutenzione preventiva annuale. 

Anteriormente alla stipula contrattuale, l’aggiudicatario dovrà produrre alla Stazione Appaltante il Piano di 
Manutenzione, con espressa indicazione del numero e della tipologia di interventi previsti annualmente 
durante la garanzia full risk (in ogni caso dovrà essere prevista almeno n. 1 intervento di manutenzione 
programmata all’anno). In tale Piano dovranno inoltre essere indicati anche l’elenco delle operazioni previste 
durante l’espletamento degli interventi di manutenzione programmata, con relativa check list in lingua italiana, 
l’elenco dettagliato dei pezzi di ricambio e/o consumabili la cui fornitura e sostituzione sono ricomprese nella 
manutenzione programmata, l’organizzazione e le modalità di esecuzione, nonché l’eventuale centro di 
assistenza (CAT) dell’operatore economico affidatario che erogherà il servizio in qualità di subappaltatore, 
l’organico (numero di addetti) dedicato all’esecuzione. 

6) con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa dovrà 
avere una durata pari ad almeno n. 10 anni dalla stipula contrattuale. 
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