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SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

 
 
Agli operatori economici interessati 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’appalto 
della fornitura di un sistema UPLC con analizzatore di massa a triplo 
quadrupolo (lotto 1) e di un sistema UPLC con analizzatore di massa a triplo 
quadrupolo (lotto 2) nell’ambito del Programma “PNRR PNC VENETO - 
PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" degli Enti del 
Sistema SNPS-SNPA e all’interno del Sistema Regionale Prevenzione Salute 
da rischi ambientali e climatici (SRPS).”, CUP: I83C22000640005 – CIG LOTTO 
1: A03F93F613 – CIG LOTTO 2: A03F971F53 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 88, comma 
3 del d.lgs. n. 36/2023.  

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

 
Quesito n. 1: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti in 
merito ai requisiti minimi descritti nel Capitolato Tecnico per il Lotto1 e Lotto2. 
Per quanto concerne il cromatografo liquido ed i parametri/elementi richiesto chiediamo di 
considerare equivalente una proposta tecnica che sia costituita da un degasatore a membrana che 
permetta di gestire due linee di fasi mobili indipendenti ma prelevabili da 4 bottiglie differenti. 
Inoltre, sempre per il cromatografo liquido, chiediamo di considerare equivalente la proposta tecnica 
di modulo di pompaggio costituito da due testate indipendenti in grado di formare gradienti binari e 
gestire 4 linee di solvente indipendenti. 
Per quanto concerne lo spettrometro di massa a triplo quadrupolo, data le portate necessarie per 
evacuare il manifold di strumenti di alta fascia e le performance generali richieste, chiediamo di 
accettare proposte tecniche per sistemi da vuoto primario non a secco. Tali sistemi di vuoto offrono 
una elevata robustezza ed affidabilità dimostrata in tanti anni di utilizzo continuo. 
 

Risposta: Con riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue: 

• per quanto riguarda i primi due punti, l’esigenza del laboratorio è di acquisire un sistema 
UPLC che consenta di gestire la miscelazione binaria ad alta pressione, prelevando gli eluenti, 
opportunamente degasati, complessivamente da almeno 4 bottiglie indipendenti. Pertanto se le 
opzioni proposte garantiscono quanto sopra, possono essere considerate equivalenti, fermo che, in 
ogni caso, la valutazione di idoneità tecnica verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice; 
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• per quanto riguarda il terzo punto, il laboratorio conferma la richiesta contenuta nei 
capitolati tecnici in quanto la tipologia di pompa da vuoto richiesta consente una migliore gestione 
ambientale essendo caratterizzata da ridotta rumorosità, e una maggiore semplicità di manutenzione 
rispetto ad una pompa ad olio. 

 

Quesito n. 2: la presente per richiederVi conferma dei criteri di valutazione delle offerte tecniche per 
ciascuno dei due lotti. 

Nel capitolato tecnico viene richiesto per il lotto 1 che i valori di sensibilità espressi come i rapporti di 
ESI positiva e negativa siano superiori a 3000000:1, mentre nel lotto 2 viene richiesto che l’ESI 
positivo sia superiore a 1500000. 

Contestualmente, nel disciplinare di gara, i criteri discrezionali riportano, per il lotto 2, che tali 
rapporti ESI siano superiori a 3000000:1, insieme altri criteri associati nel capitolato al lotto 1. 

Si richiede pertanto se i criteri di valutazione da considerare siano quelli del capitolato o quelli del 
disciplinare. 

Risposta:  

Per quanto riguarda il Lotto 1 si conferma che nel capitolato tecnico vengono richieste quali requisiti 
di minima le seguenti caratteristiche: 

- Sensibilità in ESI POSITIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di Reserpina (609 > 195) ≥ 
3.000.000:1 

- Sensibilità in ESI NEGATIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di Cloramfenicolo (321 > 
152) ≥ 3.000.000:1 

Il disciplinare di gara non prevede punteggi per tali caratteristiche. 

Per quanto riguarda il Lotto 2 nel capitolato tecnico vengono richieste quali requisiti di minima le 
seguenti caratteristiche: 

- Sensibilità in ESI POSITIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di Reserpina (609 > 195) ≥ 
1.500.000:1 

- Sensibilità in ESI NEGATIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di Cloramfenicolo (321 > 
152) ≥ 1.000.000:1 

Inoltre il disciplinare di gara prevede l’assegnazione di 40 punti in caso di presenza di entrambe le 
seguenti caratteristiche: sensibilità in ESI POSITIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di 
Reserpina (609 > 195) e sensibilità in ESI NEGATIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di 
Cloramfenicolo (321 > 152) ≥ 3000000:1. 
 
Legnaro, 12 Gennaio 2024 

Servizio Acquisti e Logistica  

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
SA/ml 
Servizio Gare  
Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Affolati 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
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( 0498084284   0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 
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